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 ABSTRAKT 
Práce se zabývá detekcí výpadku ve vrstvě nervových vláken retinálních snímků. 
V úvodu je seznámení s fyziologií lidského oka a analýza vstupních obrazových dat. Dále se 
zabývá práce texturní analýzou pomocí dvou metod. Zatímco metoda přizpůsobených filtrů 
nevykazuje uspokojivé výsledky, metoda hodnocení jasu dosahuje přijatelných výsledků. 
V závěru práce je část věnována realizovanému programu pro detekci výpadků ve vrstvě 
nervových vláken. 
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ABSTRACT 
The thesis deals with the detection of the nerve fiber layer disruptions in retina scans. 
The introduction presents an overview of the human eye fysiology and analyses the input 
image data. The thesis continues with an investigation of two texture analysis methods. While 
the method of adapted filters does not produce very good results, the method of brightness 
assessment is shown to work satisfactorily. The final part of the thesis describes the 
implemented tool for the detection of the nerve fiber layer disruptions. 
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ÚVOD 
Vyšetření moderní digitální fundus kamerou je stále na oftalmogických pracovištích 
hojně zastoupeno i kdyţ se mohlo zdát, ţe nástupem moderních diagnostických metod se 
tento způsob vyšetření sítnice vytratí. Vyšetření digitální fundus kamerou není však tak 
nákladné jako moderní metody. A také díky vývoji v oblasti digitální fotografie, je o digitální 
fundus kamery stále zájem. 
Za pomocí automatizované analýzy lze ze snímků sítnice extrahovat různé vlastnosti 
objektů, jenţ se na sítnici vyskytují. Jedná se například o automatické rozpoznávání a 
lokalizaci optického disku, ţluté skvrny, cévního řečiště nebo také rozpoznání a měření 
vlastností vrstvy nervových vláken na sítnici. Také tato práce se zabývá detekcí nervových 
vláken ve snímcích sítnice pořízených digitální fundus kamerou. 
Cílem práce bylo prostudovat principy a metody texturní analýzy a seznámit se 
s dostupnými prameny zabývající se zpracováním retinálních snímků a to především metodou 
přizpůsobené filtrace (matched filtering), případně dalšími metodami, například metodu 
hodnocení jasu. Ţádnou podobnou práci zabývající se detekcí vrstvy nervových vláken 
pomocí přizpůsobené filtrace se nepodařilo nalézt, metodu hodnocení jasu se zabývají 
například práce [11],[12]. Výsledkem metody přizpůsobené filtrace jsou parametrické obrazy, 
které jsou prahovány pro získání binárního obrazu. Výsledkem metody hodnocení jasu je 
obraz, kde je označen případný výpadek nervových vláken. 
Konečným výsledkem je grafické rozhraní, pouţitelné pro klinickou praxi vyuţívající 
navrţených algoritmů pro automatickou detekci vrstev nervových vláken. Práce byla 
vytvořena za pomocí programového prostředí MATLAB ve verzi 2008a a bylo vyuţito 
reálných snímků sítnice, dostupných na ÚBMI FEKT v Brně, pocházejících z oftalmologické 
ordinace MUDr. Tomáše Kuběny ve Zlíně. Tyto snímky byly pořízeny fundus kamerou 
CANON CF-60 UVi s vestavěným fotoaparátem CANON EOS-20D. 
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1. ANATOMIE LIDSKÉHO OKA A OBRAZOVÁ VSTUPNÍ DATA  
1.1 Lidské oko 
Vlastní zrakový orgán je tvořen především oční koulí. K oku jsou pak připojeny další 
struktury, zajišťující ochranu, pohyblivost a další funkce. Patří sem okohybné svaly, 
zajišťující postavení a pohyb očních bulbú. Dále pak víčka, spojivka a slzný aparát, chránící 
před poškozením, zánětem a vysycháním. 
Samotná oční koule má tři vrstvy (obr. 1.1). Vazivovou vnější vrstvu, dělící se na 
bělimo a rohovku. Cévnatou střední vrstvu oka mající oddíly, cévnatka, řásnaté těleso, 
duhovka a zornice. Třetí vrstvou je nervová vnitřní vrstva oka označovaná jako sítnice 
(retina). Uvnitř oční koule se poté nacházejí, komorový mok, čočka a sklivec.  
Podrobněji se zaměříme na třetí tedy vnitřní nervovou vrstvu. Sítnice je sloţena opět 
z několika vrstev (obr. 1.2 C), fotosenzorické receptory jsou obsaţeny nejzevnější vrstvě, tyto 
receptory předávají informaci další vrstvě obsahující bipolární buňky a dále pak informace 
pokračuje k nejvnitřnější vrstvě sloţené z buněk gangliových, jejichţ výběţky tvoří axony. 
Tyto axony se sbíhají v zrakový nerv a oční kouli opouštějí v místě zvaném optický disk 
(papilla). Průběh nervových vláken v sítnici naznačuje obrázek obr. 1.3. [9][10] 
 
Obr. 1.1: Řez lidským okem 1 – vazivová vnější vrstva, 2 – cévnatá střední vrstva,                   
3 – nervová vnitřní vrstva (sítnice), 4 – ţlutá skvrna, 5 – optický nerv, 6 – optický disk 
[10] 
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Obr. 1.2: Sítnice a její buňky, A – tyčinka, B – čípek, C – schématický řez sítnicí, D – řez 
sítnicí v místě ţluté skvrny, 1 – vrstva nervových vláken, 2 -  vrstva ganliových 
buněk,           3 – vrstva bipolárních buněk, 4 – vrstva tyčinek a čípků, 5 – pigmentový 
epitel, 6 – ţlutá skvrna, 7 – nejtenčí místo sítnice (průměr 0,2-0,4 mm ,obsahuje 2500 
čípků)  [10] 
Světločivýmy elementy jsou tyčinky a čípky (detailněji zobrazeny na obrázku obr. 1.2 
A,B), v sítnici je asi 120 miliónů tyčinek a 6-7 miliónů čípků. Tyčinky obsahují barvivo 
rhodopsin, ten vlivem dopadajících světelných paprsků vyvolává nervové vzruchy. U čípků se 
objevují tři poněkud odlišné typy barviva vyvolávající nervové vzruchy, které jsou různě 
citlivé ke světlu odlišných vlnových délek. Vzniká tak různá citlivost ke třem barvám ze 
kterých se skládá výsledný obraz. Jak tedy vyplývá z předešlého textu čípky slouţí 
k barevnému (fotopickému) vidění a tyčinky slouţí k černobílému (skotopickému) vidění, 
jsou však citlivější na dopadající světlo. Místem nejostřejšího vidění je ţlutá skvrna (fovea 
centralis), kde je soustředěno nejvíce čípků.[9][10] 
Nervová vlákna sítnice nemají na rozdíl od zrakového nervu myelin. Je to způsobenou 
potřebou transparentnosti, která je důleţitá aby se světlo dostalo vrstvou nervových vláken aţ 
k samotným fotoreceptorům. 
Ztráta nervových vláken je běţná i během kaţdodenního ţivota, důsledkem nemoci 
však dochází k výraznějšímu úbytku nervových vláken. Skupina onemocnění, často spojená 
se zvýšeným nitroočním tlakem, je označována jako glaukom. Při glaukomu postupně 
odumírají nervová vlákna a buňky. Tyčinky a čípky stále plní svoji funkci přerušen je však 
přenos informace do mozku. Vliv nitroočního tlaku na nervová vlákna je názorně zobrazen na 
obrázku obr. 1.4.[7] 
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Obr. 1.3: Retinální snímek, červeně vyznačen průběh nervových vláken [7] 
 
 
 
 
Obr. 1.4: Ztráta nervových vláken a postup exkavace vlivem zvýšeného nitroočního tlaku[7] 
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1.2 Digitální fundus kamera  
1.2.1 Obecný popis fundus kamery  
Pro hodnocení diagnosticky významných částí očního pozadí (oční sítnice), se 
v dnešní době pouţívá kromě oftalmoskopu i digitální fundus kamery. Tyto kamery značně 
napomáhají diagnostice různých onemocnění nejen oka ale i kardiovaskulárního systému. 
Takovými onemocněními mohou být např. glaukom (zelený zákal), diabetes, degenerace 
sítnice, makulární degradace. Digitální fundus kamery obsahují zdroj bílého světla pro 
osvícení sítnice a prvek CCD, kterým je poté obraz sítnice snímán. Optika obsaţená v tomto 
zobrazovacím systému dokáţe zlepšit vysoké hodnoty ametropie. Dalšími systémy, jimiţ jsou 
kamery vybaveny, jsou systémy automatického ostření, automatického řízení intenzity 
osvětlení sítnice a systémy pro automatické nalezení středu sítnice. Základní schéma fundus 
kamery zobrazuje obrázek obr.1.5 [2][3].  
 
Obr. 1.5: Principiální schéma fundus kamery : 1 – zobrazovací jednotka; 2,3,4 – poziční 
 
1.2.2 Fundus kamera CANON CF-60UVi 
Obrazová data pouţitá k analýze, byla čerpána z databáze ÚBMI. Tato data byla 
pořízena digitální fundus kamerou CANON CF-60 UVi s vestavěným digitálním 
fotoaparátem CANON EOS-20D s nastaveným zorným polem FOV = 60°.  Obrázek toho 
přístroje je na obr.1.6. Vlastnosti a technické specifikace udávané výrobcem jsou následující 
[4]. 
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Základní vlastnosti 
- Zobrazení FOV (Field of View) 30°, 40°, a 60°, 
- moţnost fluoresceinové angiografie (FA) – standard, 
- moţnost indocyanínové angiografie (ICG) – volitelné rozšíření, 
- moţnost pořízení snímku s červeným a modrozeleným filtrem, 
- přesný zaostřovací systém pomocí „dělené čáry“ a „spot“, 
- automatické nastavování filtrů při FA a ICG angiografii, 
- reţim snímání při úzké zornici SP, 
- automatická expozice 35 mm barevné fotografie, 
- automatické natáčení, 
- moţnost tisku pořízených snímků, 
- vestavěný fotoaparát CANON EOS-20D (8,2 Mpix CMOS snímač). 
 
 
Obr. 1.6: Fundus kamera CANON CF-60 UVi [4] 
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Technické specifikace 
Zorné pole FOV 60°, 40°, 30° 
Zvětšení u 35 mm filmu 1.7 (60°), 2.5 (40°), 3.4 (30°) 
Velikosti snímků ø29 mm 22 mm (35 mm filmu) 
ø75 mm 57 mm (Polaroid filmu) 
Minimální průměr čočky ø4 mm 
Pracovní vzdálenost 45 mm 
Rozsah nastavitelných dioptrií -10 to +12D (bez kompenzační čočky) 
-6 to -27D (záporná kompenzační čočka) 
+9 to +32D (kladná kompenzační čočka) 
Nastavení dioptrií obsluhy 5D 
Zdroj bílého světla 300 W xenonová výbojka 
Moţnosti natáčení Vertikálně: 38 mm 
Dopředu/dozadu: 70 mm 
Vpravo/vlevo: 120 mm 
Pohyb tváře: 65 mm 
Rozměry 320 mm 560 mm 565 mm 
Váha 26 kg 
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1.3 Charakteristika obrazových dat použitých k analýze 
1.3.1 Obecný popis obrazů sítnice 
Získaný snímek z fundus kamery CANON CF-60 UVi s vestavěným digitálním 
fotoaparátem CANON EOS-20D  je na obr.1.7. Zobrazena je zadní část sítnice, kde je moţno 
přibliţně uprostřed pozorovat ţlutou skvrnu a u pravého oka v pravé polovině, u levého oka 
v levé polovině optický disk (papilla), ze kterého do oka vstupují zásobovací cévy. Dále jsou 
pozorovatelné nervová vlákna, která jsou charakterizována světlým ţíháním, nejlépe jsou 
patrné v okolí optického disku, kde se sbíhají a následně opouštějí sítnici. V okolí ţluté 
skvrny je koncentrace nervových vláken největší. 
Databáze obrazových dat je tvořena snímky sítnice pořízenými digitálním 
fotoaparátem CANON EOS-20D s 60°FOV, pocházející z oční ordinace MUDr. Tomáše 
Kuběny ve Zlíně. Tato databáze je dostupná na ÚBMI, FEKT VUT v Brně. Databázi lze 
rozdělit na skupinu zdravých a nemocných očí a podle způsobu snímání poté tyto skupiny 
dále dělíme na snímky pořízené s vyuţitím modrozeleného filtru  BPB 45 a snímky pořízené 
bez zmíněného filtru. Frekvenční charakteristika tohoto filtru je uvedena na obr.1.8.  
Důvodem, proč se tohoto filtru vyuţívá, je ţe nervová vlákna na snímcích s modrozeleným 
filtrem jsou subjektivně lépe rozeznatelná a tudíţ se takto pořízený snímek vyuţívá primárně 
k analýze vrstvy nervových vláken. Porovnání snímku pořízených s vyuţitím modrozeleného 
filtru BPB 45 a bez filtru je na obrázku obr.1.9. 
Snímky v databázi mají rozlišení 3504 x 2336 pixelů, jsou RGB s 24 bit. barevnou 
hloubkou a ke kompresi je vyuţito standardu JPEG. Vstupní data jsou rozměru M x N x 3, 
jedná se tedy o tři stejně velké matice, přičemţ kaţdá zastupuje barevnou sloţku RGB obrazu 
(R – červená, G – zelená, B –modrá).  Jednotlivé komponenty RGB obrazu jsou znázorněny 
na obr.1.10. Obr.1.11 zobrazuje tytéţ sloţky avšak u snímku pořízeného přes modrozelený 
filtr BPB 45. U snímků přes modrozelený filtr zcela vymizí červená sloţka. Posoudíme-li 
snímky co do mnoţství informace o distribuci nervových vláken na sítnici, lze brát zelenou 
sloţku jako nejvhodnější, i kdyţ u snímků pořízených přes excitační filtr, jsou sloţky modrá i 
zelená porovnatelné. K další analýze je tedy vyuţito jiţ pouze zelené sloţky, případně jsou 
zelená a modrá sloţka zprůměrovány. 
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Obr. 1.7: Snímek levého (nahoře) a pravého (dole) oka digitální fundus kamerou 
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Obr. 1.8: Charakteristika filtru BPB 45;zdroj: ordinace MUDr. Tomáše Kuběny 
 
 
Obr. 1.9: Snímek pořízený s excitačním filtrem (b) 
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Obr. 1.10: Komponenty snímku bez filtru, R (nahoře), G (u prostřed), B(dole) 
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Obr. 1.11: Komponenty snímku s filtrem, G sloţka(nahoře), B sloţka (dole) 
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2. ANALÝZA VSTUPNÍCH OBRAZOVÝCH DAT 
2.1 Vlastnosti nervových vláken ve snímcích sítnice 
Nervová vlákna jsou průsvitná a tedy stěţí viditelná, vyuţívá se modrozeleného filtru 
pro jejich zvýraznění, poté jsou charakteristická světlým ţíháním. Přibliţně milion nervových 
vláken spojuje kaţdé oko s mozkem. Vlákna jsou rozprostřena v nejvnitřnější vrstvě sítnice s 
největší koncentrací ve ţluté skvrně. Jak jiţ bylo zmíněno v kap. 1.1, nervová vlákna se 
sbíhají na terči zrakového nervu a ve svazcích jako optický nerv opouštějí zadní segment oka. 
Výpadek nervových vláken ve snímcích sítnice je charakteristický niţším jasem a vymizením 
jiţ zmíněného ţíhání.  
Nervová vlákna na snímcích jsou tvořena přerušovanými úseky, nemají tedy spojitý 
charakter jako například cévy. Detail nervových vláken ve snímku je zobrazen na obr.2.1. 
Délka takového úseku je proměnná a šířka se pohybuje přibliţně v rozmezí 8-13 pixelů. 
Příklad mezi snímkem zdravého oka a oka s výpadkem nervových vláken je nastíněn na     
obr. 2.2[7]. 
 
 
Obr. 2.1: Detail nervových vláken na snímku sítnice 
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Obr. 2.2: Zelená sloţka snímku zdravého oka bez výpadku (nahoře) a nemocného oka 
s výpadkem (dole) 
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2.2 Profily nervových vláken 
Podle místa výskytu se ve snímcích objevují nervová vlákna s větší či menší hustotou. 
Jasový profil nervových vláken nemá specifický průběh. Příklad několika profilů kolmých na 
průběh nervových vláken zobrazuje obr. 2.3. Ve všech jasových profilek lze pozorovat prvky 
připomínající části sinusovky. 
 
   
   
   
Obr. 2.3: Příklad jasových profilů nervových vláken 
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3. TEXTURNÍ ANALÝZA 
Textury se často objevují v běţných obrazech, včetně obrazů lékařských. Slouţí jako 
důleţitý prvek k určování hranic, charakteru ploch, druhu povrchů nebo struktur či tvarů 
objektů. Textura můţe být popsána jako obraz oblasti, kde rozdíly v intenzitě, mající 
charakteristické rysy, vnímá člověk nebo algoritmus jako jednotné. Je zřejmé, ţe se texturní 
analýza týká určité oblasti, nebo dokonce celého obrazu a poskytuje některé místní rysy, které 
mohou tvořit parametrické obrazy. 
3.1 Maskování a interpolace cévního řečiště 
Jelikoţ se cévní řečiště vyznačuje větším kontrastem neţ nervová vlákna, působí ve 
snímcích sítnice jako rušivý element. Je tedy potřeba před aplikací samotného algoritmu pro 
detekci nervových vláken segmentovat prvky cévního řečiště. 
Pro segmentaci cévního řečiště, byl vyuţit algoritmus dle [2].  Tento algoritmus 
vyuţívá přizpůsobených filtrů (více o této metodě bude pojednáno v následující kapitole). 
Jsou navrţeny tři masky – pro detekci malých cév, středně velkých cév a velkých cév s 
reflexem. Pomocí této funkce získáme binární hranovou reprezentaci cévního řečiště. 
Algoritmus dosahuje lepších výsledků, při segmentaci z G sloţky celobarevného RGB snímku 
neţ při segmentaci z G sloţky snímku pořízeného přes BPB45 filtr.  
Následujícím krokem, je interpolace vymaskovaného cévního řečiště. K tomuto účelu 
je vyuţita metoda nejbliţšího souseda, kdy jsou pixely cévního řečiště nahrazeny hodnotami 
nejbliţších pixelů, které nejsou označeny jako céva. Ukázka maskování a interpolace cév je 
na obr. 3.1. 
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Obr. 3.1: Jednotlivé snímky procesu segmentace, původní snímek (nahoře), maska cévního 
řečiště (uprostřed), G sloţka snímku interpolovaného pomocí metody nejbliţšího 
souseda (dole) 
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3.2 Metoda přizpůsobených filtrů 
K segmentaci nervových vláken za pomocí přizpůsobených filtrů se vyuţívá korelace 
mezi danou oblastí v obraze, kde se pravděpodobně vyskytují nervová vlákna a filtrační 
maskou. Filtrační maska je navrţena tak, aby odpovídala profilu nervového vlákna.  
Vstupními daty jsou jiţ zmíněné retinální snímky. Z matice M x N x 3 je vybrána 
zelená (G) sloţka jelikoţ tato sloţka poskytuje největší mnoţství informace o prostorové 
distribuci nervových vláken v obraze. Případně je vybrána i modrá (B) sloţka obrazu, v tom 
případě jsou hodnoty těchto sloţek zprůměrovány. Také je upraven histogram obrazu pomocí 
funkce adapthisteq vyuţívající adaptivní prahování histogramu, k dosaţení lepšího kontrastu. 
Vstupní data jsou konvolována s filtrační maskou, nejdříve ve vodorovném směru (ve 
vodorovném směru průběhu nervových vláken) při natáčení filtru o ±45° (s krokem 10°) a 
následně ve svislém směru (ve svislém směru průběhu nervových vláken), taktéţ při natáčení 
filtru o ±45° (s krokem 10°). Tak získáme 20 parametrických obrazů (10 ve vodorovném a 10 
ve svislém směru), které reprezentují odezvy po filtraci v jednotlivých směrech, 
označovaných jako MFR (Matched Filter Response).  Z dílčích odezev pro vodorovný směr 
se určí maximální odezva, která je souborem maximálních odezev z jednotlivých směrů. 
Porovnávají se parametrické obrazy z daných směrů pro jednotlivé pixely a vybere se pixel 
s maximální hodnotou pro konkrétní pozici. Totéţ opakujeme pro parametrické obrazy ve 
svislém směru. Tak získáme dva obrazy, které sečteme. Součtem obdrţíme výsledný obraz, 
kde jsou při subjektivním porovnání s originálním obrazem zvýrazněna nervová vlákna a je 
tak zdůrazněna informace o jejich přítomnosti a orientaci.  
Takto získaný obraz je následně prahován za pomoci  metody Otsu. Výsledkem 
detekce by měl být binární obraz, kde nervová vlákna jsou reprezentována logickou 1 a 
pozadí logickou 0. Ve výsledku se však vyskytují artefakty a zejména cévy, které jsou 
přizpůsobeným filtrem taktéţ velmi dobře detekovány. 
 
3.2.1 Teoretický úvod 
Jedním ze základních principů, které se vyuţívají při číslicovém zpracování  je 
filtrace. V prostorové oblasti lze obecně definovat filtraci obrazového signálu jako 2D 
konvoluci vstupního obraz  f(x,y) s filtrační maskou h(x,y) [1][6]: 
 g(x, y) =f (x, y) * h(x, y) ,        (1)  
kde x, y – prostorové souřadnice. 
V diskrétní oblasti můţeme filtraci vyjádřit jako 2D diskrétní konvoluci vstupní 
obrazové matice f(i,k) s maskou h(i,k) vztahem [1][6]: 






nm
nmhnkmif|(i,k)|(i,k)=h*fg(i,k)=f*h ),(),(    (2) 
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Během filtrace se po vstupním obraze postupně posouvá maska s rozměry m x n. 
Obrazové hodnoty výsledné matice jsou poté tvořeny lineární kombinací hodnot pod maskou. 
Tak jak je naznačeno na obrázku obr. 3.2. 
Přizpůsobená filtrace vyuţívá filtrační masku, jenţ je navrţena podle profilu objektu 
v obraze, který odpovídá našemu zájmu. V místě, kde se bude profil masky nejvíce shodovat 
s profilem uvaţované oblasti v obraze, získáme největší odezvu filtrace. To je způsobeno 
nejvyšší mírou korelace mezi maskou a obrazem. Pokud by však objekt zájmu byl natočen 
v jiném směru, je zapotřebí pro získání největší odezvy natočit i masku do stejného směru. 
 
Obr. 3.2: Princip výpočtu 2D diskrétní konvoluce [6] 
 
3.2.2 Návrh přizpůsobeného filtru 
Jak jiţ bylo zmíněno ve druhé  kapitole, nervová vlákna nemají typický jasový profil. 
Průběhy těchto jasových profilů však částečně připomínají sinusovku, byl tedy heuristicky 
navrţen filtr, který tomuto průběhu odpovídá.  
Dvourozměrnou masku získáme doplněním 0 na čtvercovou matici o velikosti 17x17 
pixelů. Jelikoţ nervová vlákna jsou orientována v různých směrech je maska natáčena o ±45° 
ve svislém a vodorovném směru. Tento krok je učiněn z důvodu zamezení falešné detekce. Ta 
je způsobena nespojitostmi nervových vláken. Náhled rotace masek je na obr. 3.3. 
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     45°          35°          25°           15°          5°           -5°          -15°          -25°      -35°         -45° 
a) vodorovný směr průběhu nervových vláken 
 
      45°           35°        25°     15°          5° -5°   -15°      -25°         -35°   -45° 
b) svislý směr průběhu nervových vláken 
Obr. 3.3: Rotace filtračních masek s krokem 10° a velikosti masky 17x17 pixelů 
 
3.2.3 Filtrace 
Filtrací získáme parametrické obrazy, kde největší odezvy představují oblasti 
s největší mírou korelace masky a segmenty odpovídající profilu nervových vláken. To 
obdrţíme pomocí konvoluce 2D filtrační masky se vstupním obrazem (zelenou sloţkou 
případně průměrovanou zelenou a modrou sloţkou) a v daných směrech získáme 
parametrické obrazy. V místech, kde se maska shoduje s danou oblastí v obraze, je nejvyšší 
míra korelace a je tak vyzdviţena informace o přítomnosti a orientaci nervového vlákna. 
Z jednotlivých odezev pro dané směry je vytvořena celková odezva, představující soubor 
maximálních odezev z příslušných směrů na pixelové úrovni. 
Původní obraz a výsledek filtrace pro úhel natočení 25° ve svislé i vodorovné orientaci 
filtrační masky (orientace masky je kolmá na průběhu nervových vláken) je na obr. 3.4,     
obr. 3.5. Výsledek fůze je na obr 3.6. Výsledné obrazy fůze jsou ještě váhovány, za účelem 
sníţení falešné detekce nespojitostí kolmých na průběhu nervových vláken. Obrazy jsou 
rozděleny na tři části, kde u vodorovného směru jsou váhovány krajní části obrazu a u směru 
svislého je váhována střední část obrazu. Na Obr. 3.7 je naznačen detail výsledku v případě, 
ţe byl obraz filtrován maskou v rozmezí 0°-180°. Jsou zde patrné falešné detekce.   
 
Obr. 3.4: G sloţka filtrovaného obrazu 
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 Obr. 3.5: Výsledky filtrace pro úhel natočení foltrační masky 25° ve voodorovném směru 
(nahoře) a svislém směru (dole) 
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Obr. 3.6: Váhovaný výsledek fůze pro vodorovný (nahoře) a svislý (dole) směr průběhu 
nervových vláken a výsledek fůze 
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a)            b) 
Obr. 3.7: a) výřez z původního obrazu b) součet obrazů fůze z vodorovného a svislého směru 
 
3.2.4 Prahování 
Pro získání binárního obrazu, kde nervové vlákno je reprezentováno logickou 1 a 
pozadí logickou 0, je potřeba výsledný obraz prahovat. 
Obecný vztah pro definování prahovaného obrazu je: 






Ty)MFR(x, když     0
Ty)MFR(x, když     1
),( yxg  
kde   g(x,y) – výstupní prahovaný binární obraz, 
 MFR(x,y) – parametrický obraz po filtraci, 
 T – práh.  
K nalezení nejvhodnějšího prahu je vyuţita metoda podle Otsu. 
 
3.2.5 Metoda Otsu 
Metoda Otsu je technika prahování, která vyniká především svojí jednoduchostí a 
výpočetní nenáročností. Jakoukoliv metodu prahování lze charakterizovat jako pozičně 
nezávislou bodovou transformaci. Obecný vztah jsme si jiţ uvedli. 
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Ze vztahu je patrné, ţe výslednou podobu obrazu určuje zvolený práh intenzity T. 
Pokud je volba prahu závazná pro celý obraz, jedná se o prahování globální. Je-li obraz 
rozdělen do několika pravidelných oblastí, a u kaţdé z nich je volen práh nezávisle, pak se 
jedná o lokální prahování. Práh lze stanovit manuálně, avšak nevýhodou je nepřesnost 
odhadu. Tento krok lze zautomatizovat, kde práh volíme na základě analýzy histogramu 
obrazu [5]. 
V histogramu se formují takzvané clustery, kde jeden z nich odpovídá objektu v 
popředí a druhý v pozadí. Pokud je vzdálenost mezi clustery dostatečná, pak lze nalezení 
prahu převést na úlohu hledání lokálního minima v průběhu histogramu. Obvykle se však tyto 
clustery vzájemně překrývají. V takovém případě se ideální práh nachází tam, kde se 
protínají, jak je znázorněno na obr. 3.7 [5][8]. 
 
Obr. 3.8: Nalezení optimálního prahu [8] 
 
Metoda Otsu realizuje hledání optimálního prahu na základě výpočtu rozptylu. Je 
definován vnitřní rozptyl (within variance) a mezi-rozptyl (between variance) následujícími 
vztahy: 
σ2 Within(T) = nB(T)σ
2
B(T) + nO(T)σ
2
O(T)        (3) 
 
σ2Between(T) = σ
2
 − σ2 Within(T) 
     = nB(T) [μB(T) − μ]
2
 + nO(T) [μO(T) − μ]
2  
(4) 
 
kde 
nB(T) =

1-T
0i
p(i)  
nO(T) =

1-N
i T
p(i)  
σ2B(T)  – rozptyl pozadí (pod prahem) 
σ2O(T)  – rozptyl popředí (nad prahem) 
µB(T) –  intenzita pozadí obrazu 
µO(T) –  intenzita popředí obrazu 
σ 2 – celkový rozptyl v obraze 
µ – celková intenzita v obraze  
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Interval [0, N-1] odpovídá počtu úrovní intenzit v obraze. Mezi-rozptyl představuje 
váţený rozptyl průměrných hodnot intenzity popředí a pozadí okolo celkové průměrné 
hodnoty intenzity v obraze.  
Cílem je najít takový práh T, který maximalizuje mezi-rozptyl, nebo alternativně 
minimalizuje vnitřní rozptyl. Počítat mezi-rozptyl je z hlediska výpočetní náročnosti 
výhodnější [5][8]. 
3.2.6 Výsledky metody přizpůsobených filtrů 
Detaily výsledku prahování jsou uvedeny na obr. 3.8. Jak ukazují obrázky u zdravých 
očí lze pozorovat drobnou směrovost charakterizující přítomnost nervových vláken. Avšak 
tato směrovost je velmi nepatrná a nelze dosáhnout správného rozlišení přítomnosti zdravé 
tkáně či výpadku nervových vláken. 
Doba výpočtu od načtení dat aţ po vykreslení výsledku se pohybovala průměrně okolo 
6 minut. Byla vytvořena jedna filtrační maska o rozměrech 17x17 pixelů. S touto maskou byl 
vstupní obraz dvakrát konvolován pro svislý a vodorovný směr v obou případech s rotací o 
±45°. 
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a)                                                       b) 
 
c)                                                             d) 
Obr. 3.9: Výsledky detekce a) interpolovaný obraz s výpadkem, b) binární obraz s výpadkem, 
c) interpolovaný obraz bez výpadku, d)binární obraz bez výpadku 
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3.3 Metoda hodnocení jasu 
Metoda je zaloţena na poznatku, ţe oblast s výpadkem nervových vláken nedosahuje 
takového jasu jako tkáň zdravá. Úrovně jasů však nejsou u všech snímků stejné, dokonce se 
hodnoty mohou lišit i u snímků téhoţ pacienta. Je to způsoben různými, těţko ovlivnitelnými 
faktory. Nelze tedy určit pevnou hranici jasu, od které by tkáň s určitou hodnotou byla 
povaţována za výpadek.  
Převedeme-li okolí optického disku do pravoúhlé soustavy, můţeme získat obraz, ve 
kterém jednotlivé sloupce mohou charakterizovat průběh nervových vláken sítnice. Sumací 
sloupce konstantní délky získáme hodnoty, které lze povaţovat za výpadek či naopak za 
zdravou tkáň.[11][12] 
Tento převod si můţeme dovolit, jelikoţ ţíhání charakteristické pro zdravou tkáň není 
určujícím faktorem, tak jako je tomu u metody přizpůsobených filtrů. Tam by se převodem 
tento faktor mohl zcela vytratit. Zde je určující hodnota jasu, která převodem změní svoji 
hodnotu jen minimálně. 
 
3.3.1 Převod do pravoúhlých souřadnic  
Pro převod snímku do pravoúhlých souřadnic, je potřeba určit střed optického disku. 
Zde se vychází z faktu, ţe optický disk má ve snímku nejvyšší jas. Po přibliţném určení místa 
optického disku se určí jeho okraj vyuţitím Cannyho hranového detektoru. Pomocí Houghovy 
transformace se zjistí střed a poloměr optického disku. V některých případech není střed 
určen přesně, jelikoţ hodnoty jasů a tvar optického disku můţe být ovlivněn vstupujícími 
cévami. 
Jak je vidět na obr. 1.3 průběh nervových vláken ve snímku sítnice má eliptický 
charakter, proto se krajní meze volí jako součást takovéto elipsy. Aby hodnoty jasů optického 
disku v dalším zpracování neovlivňovali výsledky jsou tyto hodnoty rovnou při převodu do 
pravoúhlých souřadnic zanedbány. To je provedeno pomocí kruhové výseče, jejíţ poloměr r1 
jiţ určila Houghova transformace . Druhá kruhová výseč o poloměru r2 větším neţ poloměr 
optického disku nám určí poslední hranici zvoleného obrazu. Získáme tak ohraničenou oblast 
zájmu obr. 3.9. [11][12] 
Jednotlivé řádky obrazu po převodu do pravoúhlých souřadnic odpovídají kruhovým 
výsečím v dané oblasti zájmu, jejichţ poloměr je v intervalu poloměrů r1 a r2. Hustota tohoto 
intervalu určuje kvalitu převodu. Podmínkou pro odpovídající převod snímku je, ţe všechny 
kruhové výseče musí mít stejný počet bodů s lineárním rozloţením. Výsledný obraz po 
převodu oblasti zájmu do pravoúhlých souřadnic je na obr. 3.10.[11][12] 
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Výpis části programu pro převod do pravoúhlých souřadnic: 
for b=r_k2:krok:r_k3 
xk=round(x+b*cos(t3)); 
yk=round(y+b*sin(t3)); 
K(p,:,1)=xk; 
K(p,:,2)=yk; 
%% zapsání hodnot do matice Scan  
if (0 < xk)  & (0 < yk) &  (x < 3504) & (y < 2336)%prevod do pravoúhlých 
%souradnic 
    for q=1:length(t3) 
        Scan(p,q)=I(K(p,q,2),K(p,q,1)); 
    end 
end 
 
 
Obr. 3.10: Oblast zájmu, pro převod do pravoúhlých souřadnic a detekci výpadku nervových 
vláken 
 
3.3.2 Vyvážení jasu 
Jelikoţ ani snímky bez výpadků nemají vyváţený jas, zvyšuje se tak pravděpodobnost 
falešné detekce. Charakteristický průběh jasu v hlavním řezu obrazu převedeného do 
pravoúhlých souřadnic zdravého a nemocného oka je na obr. 3.11. Z obrázků je vidět, ţe 
v okolí cév je jas nejvyšší a směrem doprostřed snímku klesá, taktéţ hodnoty jasů klesají 
směrem od optického disku k ţluté skvrně, coţ je znázorněno na obr. 3.12.  
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Z deseti snímků zdravých očí z databáze, byl zprůměrováním vytvořen snímek, jehoţ 
charakteristiky jsou téměř shodné. Následně byl tento obraz převeden na obraz inverzní. To je 
provedeno odečtením hodnot jasů jednotlivých bodů obrazu od maximální hodnoty jasu. 
Jelikoţ hodnota jasu nabývá hodnot 0 aţ 255, jsou tedy odečteny od hodnoty 255. Tento 
inverzní snímek je vyuţíván k jasovému vyváţení všech snímků. Snímky jsou na obr. 3.13, 
kde je znázorněn i obraz před vyváţením a po vyváţení jasu. Jak je patrné především ze 
snímku nemocného oka, nejen ţe došlo k vyváţení jasu, ale zvýraznila se i oblast výpadku (v 
pravé části snímku). 
 
 
 
Obr. 3.11: Obraz oblasti zájmu v pravoúhlých souřadnicích 
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a) 
 
b) 
Obr. 3.12: Průběh jasů v hlavním řezu snímku a) zdravého oka, b) nemocného oka (výpadek 
nervových vláken v levé části průběhu) 
 
Obr. 3.13: Charakteristický průběh jasu směrem od optického disku ke ţluté skvrně 
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a) 
   
b) 
   
c) 
Obr. 3.14: Vyváţení jasu a)snímek vyuţívaný k vyrovnání jasu, b)snímek zdravého oka před 
a po vyváţení, c) snímek nemocného oka před a po vyváţení 
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3.3.3 Detekce výpadku nervových vláken 
Detekce výpadku nervových vláken, vyuţívá obrazu převedeného do pravoúhlých 
souřadnic a vyváţeného pomocí snímku na vyrovnání jasu. Vyuţívá se sumace sloupce o 
pevně dané délce a šířce. Předpoklad je, ţe suma hodnot sloupce s výpadkem bude mít 
výrazně niţší hodnotu neţ suma stejně definovaného sloupce zdravé tkáně. Sumace sloupce je 
následující: 
N = 200;M=1; 
 
k=1;l=1; 
  
for m = 1:N:X-N 
    l=1; 
     for n = 1:M:Y-M 
         in_s_sum(k,l)=sum(sum(im(m:m+N,n:n+M))); 
         l=l+1; 
     end 
     k=k+1; 
end 
 
Prvky matice niţších hodnot, neţ prahová hodnota se označí jako moţný výpadek. 
Prahová hodnota je určena jako rozdíl střední hodnoty snímku a konstanty. Tuto konstant 
volíme v závislosti na maximální hodnotě jasu v obraze. Na následujících obrázcích jsou 
převedené obrazy do pravoúhlých souřadnic provedené detekci výpadku nervových vláken. 
Obr. 3.14 zobrazují snímky zdravých očí bez falešné detekce, obr. 3.15 poté snímky zdravých 
očí s falešnými detekcemi a na obr. 3.16 snímky nemocných očí s vyznačenými výpadky. 
Funkce vyuţívá i drobné korekce prahu, tak ţe postupně sniţuje svoji hodnotu se 
zvětšující se vzdáleností od optického disku. I přesto však dochází u některých snímků, a to 
nejen zdravých očí, k falešné detekci. Ve většině případů je falešně detekována jako výpadek 
ţlutá skvrna. 
  
Obr. 3.15:  Snímky zdravých očí bez falešné detekce 
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Obr. 3.16: Snímky zdravých očí s falešnými detekcemi (vlevo před, vpravo po detekci) 
  
Obr. 3.17: Snímky nemocných očí s detekovanými výpadky (vlevo před, vpravo po detekci) 
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Obr. 3.18: Snímky nemocných očí s detekovanými výpadky (vlevo před, vpravo po detekci) 
(pokračování) 
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4. PROGRAM PRO DETEKCI VÝPADKU NERVOVÝCH VLÁKEN 
Při spuštění programu se zobrazí grafické rozhraní. Toto grafické rozhraní obsahuje 
několik panelů obr. 4.1. V levé části jsou panely Snímky, Maskování a Interpolace cév, Výběr 
oblasti zájmu, Převod a detekce.V pravé části je pak panel informační. Prostřední část  je 
prostor na zobrazování aktuálně zpracovávaných snímků a hlášení programu.  
 
Obr. 4.1: Hlavní okno programu 
 
Panel Snímky obsahuje tři tlačítka tlačítko pro otevření snímku, pro uloţení snímku a 
pro zavření snímku. Po otevření snímku se v pravém informačním panelu obr. 4.2, zapíše 
název souboru, zatrhne se typ souboru a vykreslí se načtený snímek. V malém obrazovém poli 
se také zobrazí vstupní snímek a zůstává zobrazený celou dobu práce se snímkem. 
Panel Maskování a Interpolace cév obsahuje šest tlačítek, tři pro maskování cév a tří 
pro interpolaci cév obr. 4.3. Jsou zde tlačítka pro otevření jiţ existujících masek nebo 
interpolovaných snímků či jejich uloţení. Podstatné jsou však tlačítka Vytvořit masku, které 
volá funkci maskování cév a tlačítko Interpolovat, které vytváří interpolovaný obraz. 
Dalším panelem, který se v programu nachází, je panel Výběr oblasti zájmu obr. 4.4. 
Zde jsou podstatná dvě tlačítka. Tlačítko pro automatickou detekci oblasti zájmu a tlačítko 
manuální volby parametrů. Automatická detekce po provedení detekce oblasti zájmu zapíše 
hodnoty do příslušných polí. Tam je lze zvolit i ručně zapsáním hodnoty. Tlačítko manuální 
volby, však zpřístupní sadu tlačítek. Tato tlačítka umoţní po aktivaci zvolit si body přímo 
v obraze kliknutím myší. Po změnách volitelných parametrů, je nutné pro vykreslení oblasti 
zájmu stisknout tlačítko Vykreslení oblasti zájmu. 
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Obr. 4.2: Pravý informační panel a zobrazení načteného snímku 
 
Obr. 4.3: Panel pro operace se snímky a pro maskování a interpolaci cév 
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Posledním panelem který se v programu nachází je panel Převod a detekce. Obsahuje 
tlačítka pro převod oblasti zájmu do pravoúhlých souřadnic, následnou detekci případného 
výpadku  a převodu obrazu v pravoúhlých souřadnicích  zpět do původního snímku obr. 4.5. 
Před samotnou volbou převodu, lze zvolit kvalitu výsledného obrazu. Tento krok má vliv 
nejen na kvalitu, ale také na dobu převodu snímku do pravoúhlých souřadnic. Se zvyšující se 
kvalitou se doba převodu prodluţuje. Při volbě tlačítka Detekce výpadku, je nastaven 
automatický práh, to lze změnit odškrtnutím políčka volby automatického prahu a zadáním 
vlastní hodnoty prahu, případně nastavením posuvníku na poţadovanou hodnotu. Posledním 
krokem je převedení obrazu zpět do snímku s vyznačením místa výpadku jak ukazuje obr. 4.6.   
 
 
Obr. 4.4: Panel pro výběr oblasti zájmu 
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Obr. 4.5: Panel pro převod do pravoúhlé soustavy a zpět a detekci výpadku 
 
 
Obr. 4.6: Okno programu s vykresleným snímkem a označeným výpadkem 
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5. VÝSLEDKY DETEKCE VÝPADKU NERVOVÝCH VLÁKEN 
Program a metody detekce nervových vláken byly vytvořeny a testovány na snímcích 
z databáze ÚBMI, jejichţ bliţší popis je uveden v kapitole 2. Pro vytvoření programu bylo 
vyuţito programového prostředí MATLAB ve verzi 7.6.0.324 (R2008a). Testování probíhalo 
na osobním počítači s dvoujádrovým procesorem firmy AMD s označením  Athlon64 X2 
3800+, jehoţ nominální frekvence je 2,0 GHz, operační pamětí tvořenou moduly DDR II 
s frekvencí 800 MHz o velikost 3GB a s 64-bitovým operačním systémem Microsoft 
Windows 7™. 
Výsledky metody přizpůsobených filtrů byli jiţ zmíněny v kapitole 3.6.2. Jelikoţ tato 
metoda nepadávala uspokojivé výsledky, bylo od ní upuštěno. 
Metoda hodnocení jasu byla na výpočet náročnější, a to především z důvodu převodu 
do pravoúhlé soustavy. Tento výpočet byl ovšem závislý na poţadované kvalitě, takţe 
zatímco převod s nízkou kvalitou trval v průměru 5 minut, převod střední kvality do 15 minut 
a převod vysoké kvality dosahoval času potřebného k vytvoření obrazu v pravoúhlých 
souřadnicích aţ 50 minut. Samotná detekce poté proběhla v několika málo dalších minutách. 
Snímky s detekcí byly porovnány se snímky označenými odborným lékařem, výsledky 
detekce ukazuje následující tabulka  
Tabulka senzitivity, specificity a přesnosti dané metody pro snímky zdravé a nemocné tkáně: 
snímky zdravých očí 
Snímek  CER_01_R DLA_01_R DLA_02_L GRE_01_R GRE_02_L 
Specificita [%] 95,8 100,0 100,0 80,7 80,7 
Přesnost [%] 95,8 100,0 100,0 80,7 80,7 
Snímek  KRA_01_R KRA_02_L MIC_01_R MUL_01_R MUL_02_L 
Specificita [%] 100,0 100,0 100,0 84,2 100,0 
Přesnost [%] 100,0 100,0 100,0 84,2 100,0 
snímky nemocných očí 
Snímek  FAJ_02_L HOU_02_L KOS_01_R KRE_01_R KRE_02_L 
Senzitivita [%] 67,6 60,9 98,0 65,1 57,3 
Specificita [%] 94,5 99,5 90,9 99,5 99,3 
Přesnost [%] 86,8 90,1 92,0 93,4 87,4 
Snímek  STA_02_L VAL_01_R VAL_02_L VIC_01_L VIT_01_L 
Senzitivita [%] 94,5 87,1 44,1 90,4 36,4 
Specificita [%] 90,4 98,2 99,4 97,5 100,0 
Přesnost [%] 90,8 94,5 73,1 96,6 84,7 
Snímek  ZAP_01_R ZAP_02_L 
   Senzitivita [%] 65,9 90,0 
   Specificita [%] 76,1 87,8 
   Přesnost [%] 76,1 88,6 
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Senzitivita je definována jako pravděpodobnost ,ţe test bude pozitivní u nemocných a 
specificita  je definována jako pravděpodobnost,ţe test je negativní u osob bez nemoci. 
K výpočtům slouţí tyto vzorce: 
  𝑆𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
𝑆𝑃
𝑆𝑃+𝐹𝑁
∙ 100    %     (5) 
 
  𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎 =
𝑆𝑁
𝑆𝑁+𝐹𝑃
∙ 100    %     (6) 
 
  𝑃ř𝑒𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑆𝑃+𝑆𝑁
𝑆𝑃+𝑆𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
∙ 100    %    (7) 
kde   
SP……….správně pozitivní 
SN………správně negativní 
FP………falešně pozitivní 
 FN………falešně negativní 
Jak je patrné z výsledků, u snímků nemocných očí je průměrná hodnota senzitivity 
přibliţně 71% a průměrná hodnota specificity se pohybuje okolo 94%. Průměrná přesnost 
metody činní 87%. U snímků zdravých očí se hodnota výjimečně vyskytne pod hodnotou 
100%, coţ způsobují falešné detekce tmavých míst ve snímcích. Výsledky detekce některých 
snímků jsou na obr. 5.1, obr. 5.2 a obr. 5.3. 
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Obr. 5.1: Snímek VAL_01_R s označeným místem výpadku oftalmologem a metodou 
hodnocení jasu 
 
Obr. 5.2: Snímek STA_02_L s označeným místem výpadku oftalmologem a metodou 
hodnocení jasu 
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Obr. 5.3: Snímek ZAP_01_R označeným místem výpadku oftalmologem a metodou 
hodnocení jasu 
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6. ZÁVĚR 
Obsahem této práce, bylo vytvoření algoritmu pro detekci vrstvy nervových vláken 
v retinálních snímcích. I kdyţ primárním cílem bylo vyuţití metody přizpůsobených filtrů, 
tato metoda nedosahovala dostatečných výsledku, tudíţ nebyl realizován algoritmus pro 
detekci nervových vláken v obrazech sítnice. Byl navrţen algoritmus na základě poznatků o 
metodě hodnocení jasu. Algoritmus byl vytvořen za pomocí snímků pořízených z digitální 
fundus kamery CANON CF-60 UVi. 
Práce je rozdělena na několik částí. V první části se práce zabývá fyziologií lidského 
zrakového orgánu a seznamuje s vlastnostmi pouţitých obrazových dat pořízených digitální 
fundus kamerou CANON CF-60 UVi. V další části pojednává o způsobech detekce 
nervových vláken a to metodou přizpůsobených filtrů a metodou hodnocení jasu. Výsledkem 
metody přizpůsobených filtrů je binární obraz, kde by nervová vlákna měla být 
charakterizována logickou 1. Ve výsledném obraze však není logickou 1 charakterizován 
pouze průběh nervových vláken, ale velmi často různé nespojitosti v obraze a šum. Při snaze 
rušivé elementy odstranit, případně odfiltrovat, jsou odstraněny i ty prvky obrazu, které 
charakterizují vlastnosti nervových vláken. Proto tato metoda nebyla vyuţita pro další 
zpracování. K dalšímu zpracování je pouţita metoda hodnocení jasu, která podávala dobré 
výsledky. Bylo zde vyuţito převedení oblasti zájmu do pravoúhlých souřadnic a to umoţnilo 
pouţití méně náročných metod pro detekce výpadků. Poslední část je věnována tvorbou 
programu pro detekci výpadků nervových vláken. Program pracuje s vytvořeným algoritmem 
pro převod oblasti zájmu do pravoúhlých souřadnic a provádí detekci výpadku nervových 
vláken na základě principu metody hodnocení jasu. Program dosahuje výborných výsledků při 
vhodně zvoleném výběru oblasti zájmu, proto je oblast zájmu jedním z určujících faktorů pro 
správně detekované tkáně s výpadky nervových vláken. Při nevhodném zvolení oblasti zájmu 
je moţné, ţe výsledkem budou falešné detekce. Program tedy nepracuje správně ve všech 
částech snímku, ale pouze v oblasti okolí optického disku.  
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 Textová část – obsahuje tuto diplomovou práci ve formátech DOCX a PDF a dále 
soubory s metadaty. 
 Programová část – obsahuje vytvořen grafické prostředí s potřebnými soubory 
 
 
